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REGON: 472262007 NIP: 725-00-26-702

Nr rachunku bankowego: 91 1050 1461 1000 0022 6961 3697

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1209/2022-1

Zleceniodawca:
Zaktad Gospodarki Komunalnej w Andrespolu

B z siedzibg w Wisniowej Gérze
ul. Piekarnicza 6/10
95-020 Andrespol
Prébka pobrana przez:
Zleceniodawce
Adres pobrania probki:
Klient nie udzielit informacji
Miejsce pobrania prébki:
Klient nie udzielit informacji
Metoda pobrania prébki:
Klient nie udzielit informacji
Rodzaj prébki:
2y wg. informacji klienta: Osad sciekowy wapnowany, kod: 19 08 05

Stan proébki:

Bez uwag
Data pobrania probki:
13.05.2022r.
Data rozpoczecia badan:
16.05.2022r.
Data zakonczenia badan:
30.05.2022r. d

Sprawozdanie z badan zawiera wyniki badan abjetych zakresem akredytacji oraz badan nie

redytowanych, objetych systemem wg PN-EN 150 17025:2018-02. Wyniki badan analitycznych adnosza sie

wytacznie do badanych probek. Ze wzg harakter probek nie ma mozliwasci pow ia badan na tym samym

ozdanie wraz z .v,:mh‘am‘

nig mo. nyc

mania Spra
pobranie, transport | czystosc pojemnikow w przypadku probki pobranej i dostarczone| przez Klienta, w tym przypadku wyniki badan ana

wielane inaczej jak tylk atosci. Klient ma pras s terminie 14 dmi od daty ot

osi odpowiedzialnosci za
ycznych odnosza sie wytacznie do dostarczanych prabek
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 1209/2022-1

Wyniki badan

Rodzaj oznaczenia

Jednostka
oznaczenia

Procedury badawcze

Wynik'" /
Rezultat'

Niepewno$cé?

pH

Metoda potenjometryczna

PN-EN 12176:2004

>12,0"2

12x0,1

Zawarto$¢ suchej masy
Metoda wagowa

%

PN-EN 15934:2013-02 metoda A
P(A)

17,21

+1,7%)

Straty przy prazeniu (LOI)

(substancja organiczna)
Metoda wagowa

% s.m.

PN-EN 15935:2013-02 P(A)

§9,2"

+1,8%

Zawartos¢ azotu ogoéinego
Metoda miareczkowa

% s.m.

PN-EN 16169:2012 P(A)

51211)

+1,0%

Azot amonowy
Metoda miareczkowa

% s.m.

PB-292/LF wyd. 1 z dnia
02.04.2020 P(A)

017"

+0,03%

Fosfor ogéiny

Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze
wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzezonej
(ICP-OES)

% s.m.

PN-EN SO 11885:2009 P(Ae)

0,94

10,199

Wapn

Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze
wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzezonej
(ICP-OES)

% s.m.

PN-EN SO 11885:2009 P(Ae)

1211)

+1

Magnez

Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze
wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzezonej
(ICP-OES)

% s.m.

PN-EN ISO 11885:2009 P(Ae)

0,25

+0,04%

Otow

Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze
wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzgzonej
(ICP-OES)

mg/kg s.m.

PN-EN ISO 11885:2009 P(Ae)

1211)

23

10.

Nikiel

Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze
wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzezonej
(ICP-OES)

ma/kg s.m.

PN-EN ISO 11885:2009 P(Ae)

1710

+3%

11.

Cynk

Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze
wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzezonej
(ICP-QES)

mg/kg s.m.

PN-EN ISO 11885:2009 P(Ae)

660"

+130%

12.

Miedz

Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze
wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzezonej
(ICP-OES)

mg/kg s.m.

PN-EN ISO 11885:2009 P(Ae)

130"

+30%

13.

Kadm

Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze
wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzezonej
(ICP-QES)

mg/kg s.m.

PN-EN ISO 11885:2009 P(Ae)

0,80™

$0,12%

14.

Chrom

Metoda emisyjnej spektrometrii atomowej ze
wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzezonej
(ICP-OES)

mg/kg s.m.

PN-EN ISO 11885:2009 P(Ae)

15"

3!

15.

Rte¢
Metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej z
generowaniem zimnych par (CVAAS)

ma’kg s.m.

PN-ISO 16772:2009 P(Ae)

<0,10"

Znak < : dotyczy rezultatu parametru ponizej dolnej granicy oznaczalnosci jednoczeénie bedacg dolng granica akredytaci.
2Przy wynikach pomiaru podano niepewno$é. Niepewnosé podana jako przedziat ufnosci na poziomije 95% prawdopodobieristwa, przy wspétczynniku rozszerzenia k=2,
z uwzglednienia niepewnoéci zwigzanej z pobieraniem prébek
3Przy wynikach pomiaru podano niepewnos¢, Niepewnosé podana jako przedziat ufnoéci na poziomig 95% prawdopodobienstwa, przy wspdtczynniku rozszerzenia k=2,
bez uwzglednienia niepewnosci zwigzanej z pobieraniem prébek
PE - badanie wykonane u podwykonawcy posiadajgcego certyfikat akredytacji nr AB 1095, aktualny'\na dzien wykonania badania Metodyka akredytowana z zakresu
elastycznego, referencyjna o ile prawo tak stanowi, (wynik mozna wykorzysta¢ do oceny zgodnosci w ob‘s;arze regulowanym prawnie).

\

Data wykonania sprawozdania

31.05.2022r.
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